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1. AMAC

Bu prosediiriin amac1 11 Miidiirliigiimiizde izleme ve 6l¢gme i¢in kullanilan tiim cihazlarm, alet ve
ekipmanlarin kalibrasyon islemleri i¢in gergeklestirilecek faaliyetlerin belirlenmesidir.

2. KAPSAM
Bu prosediir, Kalite Yo6netim Sistemi kapsamindaki tiim izleme ve 6lgme cihazlarini kapsar.

3. TANIMLAR

Kalibrasyon : Belirlenmis kosullar altinda, dogrulugu bilinen bir olgiim standardini veya
sistemini kullanarak diger test ve Olglim aletinin  dogrulugunun o6lgiilmesi, sapmalarinin
belirlenmesi ve dokiiman haline getirilmesi i¢in kullanilan 6l¢iimler dizisidir

4. SORUMLULUKLAR

Idari Mali isler Sube Miidiirii: Kalibrasyonlarin yaptirilmasi igin gerekli kaynagi saglamaktan
sorumludur.

Kalibrasyon Sorumlusu: Kalibrasyon sorumlusu Gida ve Yem Sube Miidiirliigii ve Hayvan
Saghig1 ve Yetistiriciligi Kalite Yonetim Ekibi tiyeleri olup kalibrasyon islemlerinin takip
edilmesinden ve kayitlarini tutmaktan sorumludurlar.

5. ILGILi DOKUMANLAR
Kalibrasyon Takip Formu (GTHB_78 ILM IKS/KYS.FRM......)

6. UYGULAMA
6.1 Kalibrasyona Tabi Cihazlar

Kurumumuzda kalibrasyona tabi cihazlarin listesi ve ozellikleri Kalibrasyon Takip Formunda
(GTHB_78 ILM.IKS/KYS.FRM.....) verilmistir.

6.2 Kalibrasyon

Kurumumuzda kalibrasyon yapilacak cihazlar kalibrasyon tarihi gelmeden 6nce Gida ve Yem
Sube Miidiirliigii ve Hayvan Saghg ve Yetistiriciligi Kalite Yonetim Ekibi tarafindan ilgili
kalibrasyon laboratuarlarina kalibrasyonlarinin  yaptirilmasi igin Idari Mali Isler Sube
Miidiirliigiine bildirir.

6.3 Kalibrasyon Planlamasi

Kalibrasyona tabi cihazlarin kalibrasyon tarihleri ve bir sonraki kalibrasyon tarihi, kalibrasyonu
yapan kurum ve rapor numarast, Kalibrasyon Takip Formunda
(GTHB_78 ILM.IKS/KYS.FRM.....) gosterilmistir.

Kalibrasyon Takip Formundaki hususlar Gida ve Yem Sube Midiirligii ve Hayvan Sagligi ve

Hazirlayan Kontrol Eden Onaylayan
Kalite Yonetim Ekibi Kalite Yonetim Sorumlusu Kalite Yonetim Temsilcisi
Recep Varlik DEMIRTAS Cetin AYVALIK Mustafa SAHIN
Ayniyat Saymani Il Miidiir Yardimeist 11 Miidiirii




.. Dokiiman Kodu GTHB_78 ILM_PRD.06
KARABUK IL GIDA TARIM VE Revizyon No 000
HAYVANCILIK MUDURLUGU Revizyon Tarihi 29.01.2018
o KALIBRASYON PROSEDURU gﬁyrfﬂgk Tahl — 05.02.2018
ayTa NO

Yetistiriciligi Sube Miidiirliigiinde gorevli Kalite Yonetim Ekibi iiyesi tarafindan takip edilir.

6.4 Cihazlarin Hasar Gormesi, Kalibrasyon Periyodu Belirlenmesi

Kalibrasyona tabii 6l¢iim cihazlarinin hasar gérmesi veya uygunsuzluk gostermesi durumunda
Gida ve Yem Sube Miidiirliigli ve Hayvan Saghig ve Yetistiriciligi Kalite Yonetim Ekibi
tarafindan ilgili kurumlarla goriisiilerek ¢oziimlenir. Kalibrasyon periyodu, kalibrasyon yapan
firmalarin gondermis oldugu raporlar ve/veya ilgili firmalarin goriisleri dikkate alinarak belirlenir.
6.5 Kalibrasyon Kayitlar:

Kalibrasyona tabi tutulan 6l¢iim cihazlari, kalibrasyonu yapan kurumun etiketleri yapistirilarak
tanimlanir. Kalibrasyona iliskin tiim raporlar ve kayitlar Gida ve Yem Sube Midiirligii ve
Hayvan Saglig1 ve Yetistiriciligi Kalite Yonetim Ekibi tarafindan tutulur.

6.6 Kalibrasyonun Gegersiz Kilinmasi

Muayene ve deney techizatinin kalibrasyonunun saglanamadigi durumlarda cihazin
kullanilmamasi saglanir.

Kalibrasyona tabi cihazlar 6l¢iim yapilacak ortamlarda kullanilmaktadir.

6.7 Cihazlarin Tasinmasi

Kalibrasyona tabi cihazlar, kalibrasyonu yapacak ilgili laboratuvarin tarif ettigi sekilde tasinir.
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